
 ستفاده از کیت آموزشیاشرایط محیطی مورد نیاز براي 

 :اندازي دستگاه آنالیز حساس به شرح ذیل میباشد شرایط محیطی نصب و راه

 مطمئن باشید.به بردها  از میزان ولتاژ مورد نیاز  اتصال تغذیه قبل از 

 از دستبند اتصال به ارت استفاده شود. تخلیه الکتریسیته ساکن انجام شود وبا برد دست قبل از تماس 

 

 
 


