
: دستگاه نصب براي نياز مورد محيطي شرايط

220برق-1 VACسيستم به مجهز زمينو به اتصال

محيط-2 C°20‐5دماي

دستگاه-3 وزن تحمل براي مناسب استحكام داراي بايد دستگاه .ميز باشد كار حين در آن لرزش از جلوگيري و

غبار-4 و گرد از دور و آزمايشگاهي محيط

پيوست4


