
 
 

 

 :نشتی یاب دستکش شرایط کالیبراسیون

 عبارتند از: کنترلر جارتمامی دستگاه ها پیش از تحویل به مشتری باید تست های کالیبراسیون را پشت سر بگذارند. این تست ها برای 

 :با استفاده از تجهیزات و ابزار دقیق شرکت سوگند بر اساس فشار نسبی محیطسنسور های فشار و مقادیر فشار خروجی  کالیبراسیون -

( فشار اندازه گیری شده توسط سنسور و دیجیتالبا استفاده از سیستم سنجش فشار موجود در شرکت ) اندازه گیری فشار به صورت آنالوگ 

س خطای محاسبه شده مقادیر در نرم افزار طراحی شده برای دستگاه اصلاح می گردد. و با تکرار این مراحل و های دستگاه محاسبه و بر اسا

 رسیدن خطا به حداقل سنسورها کالیبره می شوند. 

 

 

 

 

 

 

 


