
   شركت مھندسي  پزشكي                                                                                                           
  پا یا پژوھش پارس      
  

    
 z )) روش استفاده ازاپلیكاتورسوپر        ((

  
 
A -   روش نمونھ گذاري 

چاھك ھاي  تمیز و خشك شده  ریك ازھدرداخل  ھ بیمار را كھ قبلاآماده  شده توسط سمپلرلاندا از نمون 10مقدار مشخصي حدودا  -1

  .استفاده شود microdispencerا ز .سپس اجازه مي دھیم نمونھ ھا كاملا در داخل چاھكھا قرا ر گرفتھ و آماده برداشت شود .میریزیم
  

  

  

  

  .آزمایش مراجعھ گرددر یك از پروتكل ھاي خاص آن براي اندازه ي دقیق نمونھ بھ روش كار پلھ بھ پلھ بھ ھ
 

حتما براي جلوگیري  نگیردآزمایش قرار مسیردر كمتر از دو دقیقھ استفاده نشود واگر نمونھ ھاي تخلیھ شده در داخل چاھك ھا در زماني  -2  

 روي رك نمونھ ھا قرار دا دبر ) از تاثیر شرایط محیطي  براي جلوگیري(از تبخیر نمونھ ھا باید یك صفحھ ي شیشھ اي 

           .  

                                                                                   

زات یكدیگر بر روي چاھك ھا باید دقت شود كھ سوزنھا ھر كدام دقیقا و بھ موا. اپلیكاتور را روي رك نمونھ ھا قرار داده و فیكس مي كنیم -3

    .  ثابت شوند

سپس یك مرتبھ اپلیكاتور را روي یك تكھ . خارج مي كنیم  اپلیكاتور را براي حداقل  سھ یا چھار مرتبھ در داخل چاھكھاي نمونھ وارد و -4

با این عمل برداشت ثا نویھ اپلیكاتور و تخلیھ آن .اماسریعا مرحلھ ي بعد را اجرا نمائید.اینكار مجداد تكرار نشود. كاغذ خشك كن بزنید و بردارید

  .یكنواخت خواھد شد

   

  

    

یك قطره  .سپس بھ آرامي خشك كنید.كاغذ استات سلولز را براي مدت كوتاھي در داخل بافر ساختھ شده و آماده، قرار داده و خارج مي كنیم -5

  در خلال  نمونھ گذاري  ممانعت بھ عمل مي آورد این قطره آب از حركت كاغذ. آب در مركز نگھدارنده قرار میدھیم

كاغذ استات را درمحدوده ي نشانھ گذاري شده كاتد اپلیكیشن و سنتر اپلیكیشن مشكي قراردھید، بر طبق ) .  سمت استات سلو لز رو بھ بالا باشد (

 .دستورا لعملھاي روش كار
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اپلیكاتور را بر روي  معطلي،  سپس بدون .بھ آرامي و بھ طور كامل وارد كنید مرتبھ 4- 3را در چاھك نمونھ Zنوك اپلیكاتور سوپر -6

  .وضعیت نگاه داریدثانیھ در ھمان  10-5اپلیكاتور را بھ پائین فشار دھید و . منتقل كنید ھولدر،
  
  
  
  
  
  .پلیت استات سلولز را بھ داخل محفظھ تانك الكترو فورز حاوي بافر انتقال دھید -7
 
B- تمیز كردن ونگھداري اجزاء دستگاه اپلیكاتور  

  )  دترجنت ھا ( شوینده رك نمونھ را كھ حاوي ھشت چاھك مخصوص قرار دادن نمونھ ھاست توسط موادـ  1

مخصوص  شستشو كھ بھ صورت آماده در بازار موجود است تمیز كرده و براي مدت چند دقیقھ درآب مقطر قراردھید وسپس آبكش  و یا محلول

سي سي آب مقطر رقیق كرده و  100یك قطره از این محلول را با )   zon drop -zip(آماده  ایید،در صورت استفاده از محلول شستشوينم

  . استفاده رك نمونھ كاملا خشك باشددقت نمایید كھ قبل از  استفاده نمایید،

دادن كاملا تمیز  وزنھا را بھ آرامي واردآب مقطر كرده و با تكانباید با دقت كامل نوك س Z براي شستشوي صحیح و كامل اپلیكاتور سوپر ـ 2

اپلیكاتور نیز استفاده  كردید جھت شستشوي كامل سوزنھاي دستگاهمي توانید از محلول آماده كھ جھت شستشوي رك نمونھ ھا استفاده   . نمایید

طولاني در داخل محلول خودداري كرد، چون بھ  اتور براي مدتبسیار سریع صورت گرفتھ و از قرار دادن اپلیك نمایید، اما باید این عمل

یادآوري مي شودكھ ھرگزاز ھیچگونھ شئ مثلا مسواك ویا با استفاده از  ضمنا. مرورزمان باعث آسیب سوزنھا شده و عمر مفید آنرا مي كاھد 

      .اثر انگشت جھت پاك كردن سوزنھا اقدام نكنید

 قرار داده و اجازه دھید گیر رطوبت كاتور آن را بھ آرامي بر روي یك دستمال كاغذي ویا كاغذجھت خشك شدن سوزن ھاي اپلی ـ 3

كھ خشك شود ، از وارد كردن ھر گونھ فشار بھ سوزن ھا در حین  نظافت خودداري كرده زیرا موجب شكستن و یا حداقل بھ ھم خوردن  

 .یستي با یك سوزن مناسب تعویض شودببیند با كالیبراسیون آن مي شود،ھر یك ازسوزنھا كھ آسیب

شود چون بیشترین درجھ امنیت را ـ توصیھ مي شود كھ دستگاه اپلیكاتور ھمیشھ بھ صورت ایستاده بر روي پلیت نگھدارنده آن قرار داده  4

  .داراست

 

  
  )ھشت نمونھ( zاپلیكاتور سوپر

  
  

  
 
 

 
 
  

 

 مشخصات 

 كیت كامل اپلیكاتور  8240

 رك نگھدارنده كاغذ استات سلو لز 8241

 رك چاھك نمونھ آماده برداشت 8242

 سوزنھاي میكرو 8243
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