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 LMA-A-11مدل  لیتوگرافی دستگاهشرایط محیطی نصب و راه اندازی  موضوع : 

  (lithography) 

یا پایین تر نصب شوند.  01111به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه باید در اتاق تمیز با کلاس  -

دور از ارتعاش باشد. ه ب یدر محلنصب دستگاه باید -

های صنعتی باشد.  باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاهمحیط نصب -

در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود. -

سانتی متر از هر طرف خالی باشد.  01فضای اطراف دستگاه باید به اندازه -

حل نصب باید به انشعابات گازهای خنثی نزدیک باشد. در صورت استفاده از گازهای خنثی برای دستگاه، م-

محیط نصب دستگاه حتی الامکان خشک بوده و رطوبت کمی داشته باشد.-

طبق راهنمای عملکردی دستگاه عمل کند.راه اندازی دستگاه کاربر باید  برای-


