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  راه اندازي و نگهداري   ، شرايط محيطي براي نصب 
  
  

  IMS  براي   UV  منبع يونش 
  

  
  

 سالم و آماده به كار به همراه منبع گاز   IMSموجود بودن يك دستگاه   -١

 ، در صورتي كه قبلا تعبيه نشده باشد.UVحل ورود لامپ  اد مايج -٢

 وجود يك كامپيوتر بروز  -٣

  لازم است.   يدستگاه هر  عملكرد برايمعمولا شرايط محيطي آزمايشگاهي مناسب كه  -۴

 
 


