
 

 و خدمات پس از فروش  یگارانت

   یقلب گنال یدستگاه ثبت س

 CardioSync مدل

 3F-RW-01-0سند:  شماره 

 2از  1 صفحه  

 

 

 موارد فوق توسط نماینده مشتری رویت و مورد تایید قرار گرفت. 

 مهر و امضا نماینده مشتری ............................         

 

 CardioSyncبا مدل ی قلب گنال یثبت سشرایط گارانتی دستگاه 

و آموزش از نظر قطعتا  و دتدمتا     نتدازیاه ار  متاه س  از نبتتت ،  12، بته متد   CardioSyncدستتتت تاه   .1

 تحت گارانتی می باشد.

وجه در   یافترا در قبا  در  یازمورد ن  یدکیلوازم   یستت ست  یلستا  بعد از تحو  10ازنده متضتم  استت تا  ست .2

دوادتد    ی تا متاه  را  12)  یلوازم در طو  متد  گتارانت  ی ا  ی کتاربر قرار ددتد. مزم بته  کر استتتت تتام  یتارادت

 بود.

به عهده اشتتصاآ آموزش دیده توستتط    CardioSyncمونتاژ، تنظیما  جدید، ارتقا و یا تعمیر ستتیستتت    .3

 شرکت دوادد بود.

فراد  آورد  فضتا و شترایط محیطی مزم جهت استتفاده از دستت اه بر عهده استتفاده کننده از دستت اه دوادد   .4

 بود.

 باشد. دا و مقررا  مربوط به آ  می  نب  الکتریکی در اتاق برطبق ملاحظا  مربوطه و دستورالعمل .5

رعایت شتترایط ستتلامت دستتت اه به لحات ویتتعیت فینیکی مانند دما، تمییرا  دما، رطوبت و جزوگیری از   .6

  ء کننده استت و جنی استتفادهدای مکانیکی و یا شتیمیایی س  از نبت  دستت اه در ستایت به عهدهشتو 

 الناما  ادامه گارانتی محسوب می شود.

اندازی    دستت اه باید بر استاش شترایط و قواعد شترد داده شتده در دفترهه رادنما و برنامه آموزشتی حی  راه .7

آمده به دلیل عدم  مورد استتتفاده قرار گیرد. در ریر ای  صتتور ، شتترکت تعهدی در مورد مشتتکلا  سی 

 رعایت ای  موارد ندارد.

از ستتیستتت  باید آموزش دیده و دارای    کنندهاستتتفادهافراد عادی مجاز به استتتفاده از ستتیستتت  نمی باشتتند.   .8

مزنم به رعایت اصتو  کاربری دستت اه و اسراتوری آ  می باشتد و مستتولیت صتدما    صتلاحیت باشتد. وی

 کننده است.احتمالی در اثر عدم استفاده صحیح و اصولی از دست اه نین به عهده استفاده

ی ، یا  در صتور  بروز در گونه مشتکل برای دستت اه، ای  شترکت متعهد استت اقدام به تعمیر، سترو .9

نماید؛ جهت رفع مشتکل و یا ارایه درگونه انتقاد یا سیشتنهاد می توانید با تزف  کالیبراستیو  دستت اه  

 حاصل فرمایید.ماش ت  021-66580959دای 

 



 

 و خدمات پس از فروش  یگارانت

  ودارویخودکار راد ق یتزر دستگاه 

 Injectra مدل

 3F-AI-01-0سند:  شماره 

 تاریخ:   

 2از  2 صفحه  

 

 

 موارد فوق توسط نماینده مشتری رویت و مورد تایید قرار گرفت. 

 مهر و امضا نماینده مشتری ............................         

 

 CardioSyncبا مدل ی قلب گنال یثبت سدستگاه گارانتی خروج از شرایط 
 

منجر به دروج دا  در در شترایطی، درگونه دستتکاری تجهینا  و قطع و وصتل کرد  کابل کاور ستیستت باز نمود   .1

 دست اه از شرایط گارانتی دوادد شد.

دا و تجهینا  دادزی و دارجی درگونه شتتتو  مکانیکی و یا شتتتیمیایی که باعب تصری  و یا آستتتی  به کابل .2

 .، شرایط گارانتی سیست  را باطل دوادد کرددست اه گردد

 .باشددارج از شرایط گارانتی میدست اه و مایعا  به تجهینا  دادزی  درگونه نفو  آب  .3

 باشد.دست اه دارج از شرایط گارانتی مینوسانا  الکتریکی نادواسته برق ورودی  .4

 


