
 

 

 

  

 

 

 سنجشتوسط واحد تحقیق و توسعه توانتهیه شده 
Tavansanjesh.com 

 



 

 

 نهیقفسه س یصداها یکینیکل سازهیمانکن شب شرایط محیطی استفاده از

                                      TS- SB1 

 

 استفاده نشود.  دیجیتالی در این دستگاه، بهتر است که از آن در رطوبت بالا سنسورهایعلت وجود به 

 درجه باشد. 05بایست حداکثر دمای محیط استفاده می 

  استفاده شود.از مواد خورنده نباید برای تمیزکردن تجهیزات این دستگاه 

 های مختلف دستگاه خودداری شود.از اعمال ضربه شدید به قسمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز رشد ساخت تجهیزات 

، شرکت فنی مهندسی اقتدار توان سنجش652، واحد پزشکی  

50051050699 -59416604500تلفن:   

9041419494کد پستی:   

 


