
 

 

 

 شرایط محیطی لازم براي نصب، راه اندازي و نگهداري

 

 ي تست ها برا نیرا پشت سر بگذارند. ا ونیبراسی کال  ي تست ها دیبا ي به مشتر لی از تحو شیدستگاه ها پ یمامت  :کالیبراسیونشرایط 
 عبارتند از:  شنی است وركدستگاه 

آنها با استفاده از  خلوص  زانیدر آنها و م ژنی عدم وجود اکس یمورد استفاده در دستگاه به منظور بررس ي درصد خلوص گازها  یابیارز 1-
 شرکت ارائه دهنده کپسول ها  زیشرکت سوگند و گزارش آنال زاتیتجه

  قیو ابزار دق زاتیتجهشده با استفاده از  ي ریصحت فشار اندازه گ یفشار موجود در دستگاه به منظور بررس ي سنسورها  ونیبراسیکال 2-
 شرکت سوگند 

با استفاده   دستگاه  یمنیاز صحت عملکرد و ا نانیفشار موجود در دستگاه به منظور اطم نانیاطم ي رها یرگوالتورها و ش ونیبراسیکال 3-
 شرکت سوگند قیو ابزار دق زاتیاز تجه

 سنسور دما و رطوبت ونیبراسیکال 4-

دستور العمل ارائه   1اطلاعات کامل در فصل  شرایط دما و رطوبتی مرسوم در آزمایشگاه ها براي آن مناسب می باشد.  شرایط محیطی:
 شده است. 

 دماي محیط  شرایط دما 
 درصد 60تا  0 شرایط رطوبت 

 

آزمون نصب و تست  3- آزمون نصب و تست دستکش هاي دستگاه-2 آزمون نصب و ایمن سازي کپسول گاز -1شرایط تحویل دهی:
آزمون   6- آزمون تست عملکرد پدال ها 5- آزمون تست سیستم روشنایی دستگاه 4-  پنل پشت و ارتباط بین بخش الکترونیک و پنوماتیک

آموزش کار با دستگاه به کاربر و   9- آزمون تست عملکرد کلی دستگاه 8- آزمون تست آب بندي محفظه ها 7- تست عملکرد پنل دستگاه
 معرفی مشکالت احتمالی و روش حل آن

سال خدمات پس از فروش می باشد. شرایط مشمول   10دستگاه داراي یکسال گارانتی و  شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:
 گارانتی در برگه گارانتی ارائه شده است.. 

  1دارد. به منظور راه اندازي لازم شرایط موجود در فصل این دستگاه نیازي به نصب و راه اندازي   نصب و راه اندازي:شرایط 
  دستورالعمل محیا گردد. 

 

 



 

 


