
 بسمه تعالی

 شرایط محیطی:-

درمحیط آزمایشگاه باشرایط دماونورورطوبت استانداردوداشتن 

سکوبندی ویایک میزکاربرای قرارگیری دستگاه که 

کنارمیزیک فیوزمینیاتوری )که آمپرآن براساس مشخصات در

کابل کشیده شده ازتابلوبرق به فنی هردستگاه انتخاب می شود(

وصل شده به آب 2/1وصل باشدویک شیرگازی 

خروجی فاضلاب شهروبافشاراستانداردآب شهرویک 

سانتی مترپایین ترازسطح میزازالزامات راه اندازی 03حدود

 دستگاه می باشد.


